江油市人民医院
胰岛素泵项目采购需求
1、 项目名称、数量、预算金额
	分包号
	序号
	项目名称
	数量（台）
	预算金额（万元）

	1
	1
	胰岛素泵
	3
	7.8



二、项目类型：货物类
三、拟用采购方式及评审方法：院内比选（综合评分法）
四、资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）
2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）
3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）
6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）
7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（提供承诺函）
8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）
9.若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定并提供： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。
10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。 
五、技术参数、要求：
分包1-1.胰岛素泵
(1) 中文显示。
(2) 具备防水功能。
(3) 支持屏幕显示胰岛毒剩余量.
(4) 基础率分段≥24个时段。
(5) 基础率输注方式脉冲式输注。
(6) ★具有方波、双波、大剂量向导。
(7) 具有报警功能(如无电、无药、阻塞等)。
(8) ▲能与我院普林斯顿医疗科技(珠海有限公司)生产的“一次性使用胰岛素泵用输注组件”(挂网号:S211559)匹配使用。
(9)★适用于2岁以上患者使用(说明书附带说明)。
(10)▲具有蓝牙传输数据功能，能与厂家自带系统进行匹配。
(11)★使用期限≥10年。
六、评分细则
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	报价30%
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。

	2
	技术指标和配置55%
	55
	1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得55分；
2.▲参数为重要参数（共2项），不满足扣15分，扣完为止。
3.一般条款（共6项）一项不满足扣4.2分，扣完为止。
4.技术参数的项数:①无子项的条款以每项条款为计数项;②有子项的条款以最末等级的子项为计数项。
注：
①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效，须提供参数证明材料（医疗器械注册证、一类医疗器械备案凭证、产品说明书、官网截图包含网址、国家认可的第三方检测报告中的任意一种或多种方式）。
②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（医疗器械注册证、一类医疗器械备案凭证、产品说明书、官网截图包含网址、国家认可的第三方检测报告中的任意一种或多种方式）；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。
③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。

	3
	服务方案10%
	10
	1.提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。
2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的2分，最高得4分。

	4
	履约能力5%
	5
	投标人提供自2021年1月1日至今医疗设备类业绩（至少包含投标设备其中一种型号），每提供一个业绩得1分，最高得5分。（须提供业绩合同（协议）或中标/成交通知书复印件等有效证明文件）。


七、商务要求
1、交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装验收。
2、交货地点：江油市人民医院指定地点。
3、质保期：整机质保2年。
[bookmark: _GoBack]4、国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。
5、质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

